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１． はじめに 

Drexel 大学において病変部にプラズマを照射した際、病

変部の治癒が確認された(1)。しかし、プラズマによる治癒促

進の機序は不明である。治療応用に向けプラズマが生体に

与える影響を検討する。そこで本稿では大気圧プラズマを

心臓に直接照射した際の心電図及び血圧測定を行い、ヤギ

の心機能に与える影響を検討した。 

２． 実験方法 

＜2・1＞測定方法  大気圧プラズマを心臓に直接照射した

際の心電図及び血圧を記録し観察する。本実験における心

電図測定は I 誘導を用いた。血圧測定は頸動脈圧を直接測

定した。 

＜2・2＞実験方法  実験対象にはヤギ（30kg、♂）を用い

た。プラズマは、流量：1L/minの Heガスに周波数：3kHz

（矩形波）、電圧：8kVp-pを印加し発生させた。麻酔導入

後、心電図及び血圧の測定を開始した。その後、プラズマ

吸入を 90秒間行った。 

  

 

 

 

 

 

 

Fig.1. The schematic of experimental apparatus. 

 

３． 結果及び考察 

測定結果より、心電図波形を解析し比較検討を行った。本稿

では図 2 にプラズマ照射時の心電図及び血圧の波形を図 3

に 90秒間で加算平均し比較した心電図波形を示す。 

図 2,3より、実験の各段階で心電図に異常はみられなかっ

た。大気圧プラズマの照射は心臓の刺激伝導系に対して影

響を及ぼさないと考えられる。 

４． おわりに 

本稿ではプラズマ照射による心電図への影響は存在しな

いと推察される結果を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 プラズマ照射時の心電図及び血圧波形 

Fig.2 ECG and blood pressure waveform at plasma irradiation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 加算平均後の心電図波形 

Fig.3 Averaging ECG waveform. 

文 献 

(1) G Fridman G Friedman: Applied Plasma Medicine, Plasma 

Processes and Polymers, Vol.5, No.6, 15〜16(2008) 

A：The start of the measurement、B：Plasma inhalation、 

C：End of a measurement、D：Control 
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図 1 実験装置の概略図 
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