
マイクロ波マンモグラフィ画像における高悪性度乳がんの計測 
Measurement of high- cellular atypism breast cancer using microwave mammographic imaging 
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現在乳がん画像検査機器の世界的標準機器はX線マンモグラフィであるが、乳房内の正常組織

にコラーゲン線維が多く含有する高濃度乳房では、正常組織と癌組織のコントラスト比が低くな

り乳癌検出が困難なことが社会問題である1。高濃度乳房は人種に関係なく50歳以下の女性に多く

見られ、特にアジア人の50歳以下の女性では約８割が高濃度乳房であると報告されている2。近年

我々は、応用数学上の未解決問題であった波動散乱の逆問題を解決して多重経路散乱場理論を確

立したこと等によりマイクロ波マンモグラフィの開発に成功した3。これまで、癌患者及び健常者

の476人において臨床研究を実施し、高感度、高分解能、高い再現性、両胸３次元画像取得可能、

無被曝、無痛、造影剤が不要で、従来の乳癌画像診断機器に比べ大きな利点を持つことを示して

きた4,5,6。乳癌は、乳癌を構成する細胞の形状の歪さ、細胞核の肥大化による細胞空洞化度合いに

よって悪性度が異なり、悪性度が高いほど転移や増殖をしやすい特性を持つ。本研究では、悪性

度が低く細胞形状が正常な細胞に近い症例（Fig.1(a)）、中程度の悪性度の症例（Fig.1(b)）最も悪

性度高い症例（Fig.1(c)）の３例において、検証を行い、乳癌細胞の悪性度に関わらず描出可能で

あることを確認した。マイクロ波マンモグラフィでは、最も悪性度の高い乳がんの検出も可能で

あると言える。講演では、より詳細に

検討した結果について議論する。 
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Fig.1 Microwave mammography images and X-ray mammography images. 

(a) cellular atypism : low, (b) cellular atypism : middle, (c) cellular 

atypism : high. 
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